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TECNICA PARA JOELHO
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Endoprétese de joelho

Impaccéo da endoproétese de joelho
sobre a base tibial empregando um
impactador préprio de material plastico.

Encaixe do médulo de joelho no
moddulo de haste intramedular
através do sistema cone”Morse” com
novo dispositivo denteado anti-
rotatoério universal

N J

Impacgdo do sistema cone “Morse”
empregando impactador préprio

Preparagdo para colocagao do
componente proximal da tibia na
endoprodtese de joelho

Endoprotese de joelho exemplificando
joelho ressecado. NAO ESQUECER de
utilizar a haste ou o médulo angulado.
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Aspecto da superficie proximal da
tibia.

Nova Fresa manual, dispositivos
préprios para preparo da tibia proximal
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Colocacao de guia para introdugdo da
fresa manual, posicionado-o de
acordo com o centro do canal tibial.
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Detalhe do guia para introducao da
fresa

Introducédo da fresa para tibia proximal

Apos retirada do guia interno,
aprofunda-se a fresa manual até a
ranhura mostrada no detalhe




TECNICA PARA JOELHO
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Fresagem dos sulcos laterais da tibia
proximal.

Aspecto da tibia proximal ap6s preparo
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Dispositivo préprio para retirada do
guia de preparo da tibia proximal
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Impaccado da endoprétese na tibia
proximal com emprego de dispositivos
de plésticos apds cimentagdo do

canal

4 )

J

Aspecto da endoprdtese apos
colocacdo do componente tibial
proximal

Aspecto final da endoproétese ao lado
de modelo resseccdo.

TECNICA PARA FEMUR
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Impaccdo do maodulo de fémur
proximal sobre médulo de 100mm e
da haste intramedular
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Impac¢do do médulo de haste
intramedular com batedor préprio de
plastico.
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Endoprdtese de fémur proximal
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Endoprétese de fémur proximal
colocada no canal femoral.

No detalhe: Introdugdo da haste
intramedular com centralizador
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TECNICA PARA FEMUR TOTAL

Endoprétese com 2 médulos intermediarios de 50mm no fémur e 1 na tibia
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Endoprotese de fémur total com componente de base tibia
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Vista Ampliada, mostrando a importancia do modulo angulado que preserva a angulagdo natural de 5 graus do fémur.

TECNICA PARA JOELHO PARCIAL
TiBIA PROXIMAL
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TECNICA PARA DIAFISARIA
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Endoprétese diafisaria de
fémur

Detalhe da endoprétese
diafisaria colocada no
fémur

Endoprétese tibia proximal
colocada no canal
medular

Detalhe de colocagéo
endoprotese tibial
proximal




Pré-Operatério

P6s-Operatoério

Pré-Operatorio

Pés-Operatorio

Pré-Operatorio

P&s-Operatdrio

Pré-Operatdrio

P&s-Operatdrio




PROCEDIMENTOS PADROES
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Base de impaccdo com médulo da
haste intra-medular.
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Simulacdo de fresagem sobre guia

Simulagéo de regularizagéo de
osteotomia com emprego de
dispositivo proprio
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Detalhe de dispositivo especial de
regularizacdo de osteotomia apés
introducéo do guia

Mostra de abertura pela fresagem

Dispositivo para desencaixe dos
maddulos

TECNICA PARR OMBRO
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Endoprétese de Umero proximal
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Endoprétese de imero proximal,
simulacdo de resseccdo ampla

Impaccao do médulo de imero
proximal sob médulo de 25mm e
modulo da haste intramedular
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Na imagem e no detalhe: Endoprotese
de Umero proximal j4 introduzida no
canal medular




INSTRUMENTAL

MARTELO
MARTELO
MODELADOR DO CANAL TIBIAL FIO GUIA C/ OLIVA @2,5X300MM HAMMER
MODELADOR DO CANAL TIBIAL FIO GUIA C/ OLIVA @2,5X300MM
INTRAMEDULLARY TIBIAL REAMER BALL TIP @2,5X300MM GUIDE WIRE
GUIDE
2.20.05.25300 2.22.00.0000

2.02.13.00022

FRESA INTRAMEDUAL C/ CABO EM T
P/ BASE TIBIAL

FRESA INTRAMEDUAL C/ CABO EM T
P/ BASE TIBIAL

INTRAMEDULLARY TIBIAL T-HANDLE
REAMER

2.15.14.12200

GUIA DE FRESA TIBIAL INTRAMEDULAR
GUIA DE FRESA TIBIAL INTRAMEDULAR
TIBIAL REAMER REDUCTOR GUIDE

2.55.04.00001

REDUTOR P/ GUIA DE FRESA TIBIAL
REDUTOR P/ GUIA DE FRESA TIBIAL
INTRAMEDULLARY TIBIAL MODELLING

2.07.07.00001
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CABEGCA DE PROVA
CABECA DE PROVA.

TRAIL HEAD

@22 cone 12-14 standard
2.18.03.22002

@22 cone 12-14 +3mm
2.18.03.23003

@28 cone 12-14 -2mm
2.18.03.28001

@28 cone 12-14 standard
2.18.03.28002

@28 cone 12-14 +3mm
2.18.03.28003

IMPACTADOR FINAL P/ M(:)DUI.O
IMPACTADOR FINAL P/ MODULO

MODULE FINAL IMPACTOR
2.14.02.00194
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ESCARIADOR DI{AFISE
ESCARIADOR DIAFISE
DIAPHISARY REAMER

2.04.04.00000

CHAVE DE FENDA P/ MODULO
ARTICULADO

CHAVE DE FENDA P/ MODULO
ARTICULADO

ARTICULATED MODULE SCREWDRIVER
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2.14.18.00002

IMPACTOR DE HASTE
IMPACTOR DE HASTE
STEM IMPACTOR

2.14.13.00004

IMPACTOR DE JOELHO ARTICULADO
IMPACTOR DE JOELHO ARTICULADO
ARTICULATED KNEE IMPACTOR

2.01.18.00000

EXTRATOR P/ MODULO
EXTRATOR P/ MODULO
MODULE EXTRACTOR

2.16.07.00001
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BASE BI-PARTIDA P/ IMPACTOR
BASE BI-PARTIDA P/ IMPACTOR
SCREWED IMPACTOR BASE

2.71.01.00001

FRESA FLEXIVEL
FRESA FLEXIVEL
FLEXIBLE DRILL

@10x250mm
2.15.01.10250

@11x250mm
20510117 1250

@12x250mm
2.15.01.12250

@13x250mm
2.15.01.13250

@14x250mm
2.15.01.14250




