21 | Técnica Quirdrgica del Sistema Humeral de Ufia Natural AFFIXUS®

Figura 26 Figura 27

Interbloqueo de tornillo distal (continuacién)

Utilice la fresadora calibrada de 3.3 mm para taladrar la Ensamble el implante de tornillo cortical apropiado al
preparacién de la insercién del tornillo. Tome nota de la destornillador de cabeza hexagonal. Retire la broca, la
medida de la linea de calibracién en la broca que se manga de perforacion y inserte el tornillo (Figura 27).

referencia en el borde de la funda de perforacién. Si lo
desea, se puede usar un calibrador de profundidad del
tornillo opcional para medir manualmente la longitud
adecuada del tornillo necesaria (Figura 26).

© Nota: para asegurar una fijaciéon de tornillo bi
cortical en el eje, sume 4 mm a la longitud del
tornillo medido.
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Figura 28

Técnica de Deteccién de
Tornillo Distal a Mano Alzada

Para todas las ufias largas, se requiere la técnica de
localizaciéon a mano alzada. Coloque el brazo C para
obtener una vista lateral o AP dependiendo de la
ubicacion del tornillo distal. Ajuste el dngulo del
C-arm para que el orificio del clavo aparezca como un
circulo perfecto en el monitor. Lleve la punta de la
broca de localizacién a mano alzada de 3,3 mm a la
piel y use el C-arm para centrarla sobre el orificio por
el que desea colocar un tornillo (Figura 28). Realice
una herida de pufal en este punto y disecar hasta el
hueso. Coloque la punta de la broca contra el hueso.
Verifique que la punta de la broca esté en el centro
del orificio. Alinee la broca con el haz del C-arm.
Deslice la funda de proteccién de tejido a mano
alzada sobre la broca. Avance la broca a través del
hueso. El uso de la funcién oscilante con potencia a
veces es Util en la perforacién distal a mano alzada.

Verifique que la broca haya pasado por el orificio
del clavo.

Ensamble el implante de tornillo cortical
adecuado al destornillador de tornillo hexagonal,
retire la broca de la funda de proteccién de
tejido a mano alzada e inserte el tornillo.

© Precaucién: Puede ser necesario una incision mas
grande que una incisién de pufial si la ubicacién del
tornillo esta cerca del nervio radial. Asegurese de
localizar el nervio axilar antes de disecar hasta el hueso.



Compresién axial (opcional)

Si se considera necesaria la compresién, la ranura

oblonga distal (en el plano AP) en las ufias largas puede
utilizarse después de que se hayan dirigido los tornillos
proximales para evitar que haya una ufia sobresaliente.
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Figura 29

Apunte a mano libre al extremo distal del agujero dindmico,
ejerza presién hacia arriba en el codo e inserte un segundo
tornillo en un agujero estatico distal adyacente para
sostener y mantener la compresién (Figura 29).
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Bloqueo CorelLock

Para una estabilidad y fijacién 6ptimas, los tornillos proximales
de bloqueo deben bloquearse en un

angulo fijo después de colocar todos los tornillos.
Inserte el destornillador CoreLock con el mango
limitador de torque a través de la guia de
orientacién, el perno de conexidén y en el extremo
proximal del clavo. Gire lentamente en el sentido
de las agujas del reloj para apretar y activar el
Mecanismo CorelLock hasta sentir 3-4 clics en el
mango limitador de torque. (Figura 30).

Figura 30

© Nota: Si se utiliza un tornillo ascendente, se
recomienda utilizar el Mecanismo CorelLock y
se deben aplicar al menos 2 tornillos en la
porcién proximal/metafisaria del clavo.

© Nota: El Mecanismo CoreLock solo debe
activarse DESPUES de colocar todos los tornillos
deseados en el cuerpo metafisario del clavo. No
active ni ajuste el Mecanismo CorelLock antes de
colocar los tornillos de bloqueo.
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Figura 31 Figura 32

Insercién del tapdn de clavo (opcional)

El uso de un tapoén de clavo ayuda a prevenir el Seleccione el tamafio adecuado del tapén de clavo y
crecimiento dseo en el extremo metafisario del clavo, montelo en el destornillador hexagonal canulado para
asi como a extender la longitud funcional del clavo si tapdn de clavo. Retire el perno de conexién del clavo
se avellana en el hueso. Si se espera la extraccién del y la guia de orientacién, y luego retire la guia de
implante, se recomienda el uso de un tapén de clavo. orientacién del implante de clavo. El conjunto del

Si se desea un tapdn de clavo, utilice las ranuras tapdn de clavo y el destornillador se puede insertar
visibles en la interfaz de la guia de orientacién, el en la parte superior expuesta del implante de clavo
perno de conexién y el implante de clavo para sobre una aguja de 2.0 mm x 280 mm si es necesario.
visualizar una altura adecuada del tapdn. Las ranuras Asiente completamente el tapén de clavo en el

estan calibradas a 2.5, 5y 7.5 mm desde el extremo implante y desacople el destornillador hexagonal

del clavo. Si no se requiere altura adicional, hay un canulado de 3.5 mm del tapdén de clavo (Figura 32).

tapon de clavo de 0 mm (Figura 31).

Sistema PH AFFIXUS Natural Nail

Didmetro del clavo 0 mm 10.5mm | 10.5mm| 10.5mm 11 mm 11 mm 11 mm
& Tapon de clavo X X X X X X

2.5 mm 5 mm 7.5 mm 2.5 mm 5 mm 7.5 mm
Clavo PH 7.0 mm X X X X
Clavo PH 8,5 mm X X X X
Clavo PH 9,0 mm X X X X
Clavo PH 10,0 mm X X X X
Clavo PH 11,0 mm X X X
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Figura 33

Extraccién de implante

Si se desea la extraccion del implante, use la llave
hexagonal cannulada de tapa de 3.5 mm para quitar
la tapa del implante. A continuacién, use la llave
CorelLock de 4 mm con la empuiadura limitadora de
par para desacoplar la funcién Mecanica CorelLock
girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Luego use la llave hexagonal (destornillador
hexagonal de 3.5 mm) para retirar los tornillos de
interblogueo proximal y distal. Si no puede desacoplar
la Mecanica Corelock, aun puede retirar los tornillos
de interbloqueo con la llave hexagonal adecuada.

Por ultimo, acople el adaptador de extraccién al proximal
extremidad de la uidmplante. Una llave hexagonal/pin

disponible para ayudar a la conexién a la ufia, y luego acople el
martillo de percusién al perno de extraccion. Golpée de retroceso
sobre la ufia hasta que esté completamente extraida (Figura 33).

Si es necesario, el adaptador de extraccién también
puede colocarse usando un pasador de 2.5 x 280 mm.

© Precaucid@traccion de tornillo 6seo de un bloqueo

La Mecénica CorelLock puede generar escombros y deben
tomarse medidas para eliminar cualquier fragmento.
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Informacion de Pedido - Implantes

Clavos endomedulares

Clavos endomedulares del himero proximal de 7.0 mm, Izquierda
Estéril
NUmero de parte
47-2496-161-07  ANN, Himero proximal, Izquierda, @ 7 x 160 mm
47-2496-201-07 ANN, HUumero proximal, Izquierda, Largo, @ 7 x 200 mm
47-2496-221-07 ANN, HUmero proximal, Izquierda, Largo, @ 7 x 220 mm
47-2496-241-07 ANN, HUmero proximal, Izquierda, Largo, @ 7 x 240 mm
47-2496-261-07 ANN, Humero proximal, Izquierda, Largo, @ 7 x 260 mm
47-2496-281-07 ANN, Humero proximal, Izquierda, Largo, @ 7 x 280 mm

Descripcién

Clavos endomedulares del hiimero proximal de 7.0 mm, Derecha
Estéril
NUmero de parte Descripciéon
47-2496-160-07 ANN, Hamero proximal, Derecha, @ 7 x 160 mm
47-2496-200-07 ANN, Humero proximal, Derecha, Largo, @ 7 x 200 mm
47-2496-220-07 ANN, HUmero proximal, Derecha, Largo, @ 7 x 220 mm
47-2496-240-07 ANN, HUmero proximal, Derecha, Largo, @ 7 x 240 mm
47-2496-260-07 ANN, HUmero proximal, Derecha, Largo, @ 7 x 260 mm
47-2496-280-07 ANN, Humero Proximal, Derecho, Largo, @ 7 x 280 mm

Clavos endomedulares de 8.5 mm para Himero Proximal, Izquierda
Estéril
Ndmero de Parte Descripcion
47-2496-201-08 ANN, Himero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 8.5 x 200 mm
47-2496-221-08 ANN, HUumero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 8.5 x 220 mm
47-2496-241-08 ANN, Hiumero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 8.5 x 240 mm
47-2496-261-08 ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 8.5 x 260 mm
47-2496-281-08 ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 8.5 x 280 mm

Clavos endomedulares de 8.5 mm para Himero Proximal, Derecho
Estéril
Ndmero de Parte Descripcion
47-2496-200-08 ANN, Hamero Proximal, Derecho, Largo, @ 8.5 x 200 mm
47-2496-220-08 ANN, HUumero Proximal, Derecho, Largo, @ 8.5 x 220 mm
47-2496-240-08 ANN, HUumero Proximal, Derecho, Largo, @ 8.5 x 240 mm
47-2496-260-08 ANN, HUumero Proximal, Derecho, Largo, @ 8.5 x 260 mm
47-2496-280-08 ANN, Himero Proximal, Derecho, Largo, @ 8.5 x 280 mm

Clavos endomedulares de 9.0 mm para Himero Proximal
Estéril
Ndmero de Parte Descripcion
47-2496-160-09 ANN, HUimero Proximal, Derecho, @ 9 x 160 mm
47-2496-161-09 ANN, himero proximal, izquierdo, @ 9 x 160 mm
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Informacion de Pedido - Implantes (continuacion)

Clavos endomedulares

Clavos endomedulares humeral proximal de 10,0 mm, Izquierda

Estéril
NUmero de pieza

Descripcién

47-2496-201-09
47-2496-221-09
47-2496-241-09
47-2496-261-09
47-2496-281-09

ANN, HUumero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 10 x 200 mm

ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 10 x 220 mm
ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 10 x 240 mm
ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 10 x 260 mm
ANN, Humero Proximal, Izquierdo, Largo, @ 10 x 280 mm

Clavos endomedulares humeral proximal de 10,0 mm, Derecha

Estéril
NUmero de pieza

Descripcion

47-2496-200-09
47-2496-220-09
47-2496-240-09
47-2496-260-09
47-2496-280-09

ANN, HUumero Proximal, Derecho, Largo, @ 10 x 200 mm

ANN, Himero Proximal, Derecho, Largo, @ 10 x 220 mm
ANN, HUimero Proximal, Derecho, Largo, @ 10 x 240 mm
ANN, Himero Proximal, Derecho, Largo, @ 10 x 260 mm
ANN, Himero Proximal, Derecho, Largo, @ 10 x 280 mm

Clavos endomedulares humeral proximal de 11,0 mm

Estéril

NUmero de pieza Descripccién

47-2496-160-11
47-2496-161-11

ANN, Himero Proximal, Derecho, @ 11 x 160 mm
ANN, Hdmero Proximal, Izquierdo, @ 11 x 160 mm
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Informacion de pedido - Implantes (cont.)

Tornillos
Tornillos corticales de 4,0 mm
Estéril
Producto NUmero de parte Descripcion

47-2486-116-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 16 mm
47-2486-118-40 ANN, Tornillo éseo cortical, @ 4 x 18 mm
47-2486-120-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 20 mm
47-2486-122-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 22 mm
47-2486-124-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 24 mm
47-2486-126-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 26 mm
47-2486-128-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 28 mm
47-2486-130-40 ANN, Tornillo éseo cortical, @ 4 x 30 mm
47-2486-132-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 32 mm
47-2486-134-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 34 mm
47-2486-136-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 36 mm
47-2486-138-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 38 mm
47-2486-140-40 ANN, Tornillo 6seo cortical, @ 4 x 40 mm

Tornillos de punta roma de 4,0 mm
Estéril
Producto Namero de parte Descripcién

47-2486-034-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 34 mm
47-2486-036-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 36 mm
47-2486-038-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 38 mm
47-2486-040-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 40 mm
47-2486-042-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 42 mm
47-2486-044-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 44 mm
47-2486-046-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 46 mm
47-2486-048-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 48 mm
47-2486-050-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 50 mm
47-2486-052-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 52 mm
47-2486-054-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 54 mm
47-2486-056-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 56 mm
47-2486-058-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 58 mm
47-2486-060-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 60 mm
47-2486-065-40 ANN, Tornillo de punta roma, @ 4 x 65 mm
47-2486-070-40 Tornillo de punta romo, @ 4 x 70 mm
47-2486-075-40 Tornillo de punta romo, @ 4 x 75 mm
47-2486-080-40 Tornillo de punta romo, @ 4 x 80 mm

Tapas de clavo

Estéril
Producto NUmero de parte Descripcion
' 47-2488-010-00 ANN, Tapa de clavo del himero proximal, 0 mm

47-2488-010-02 Tapa de clavo del hiumero proximal, @ 10.5 x 2.5 mm
' ' , 47-2488-010-05 Tapa de clavo del hiumero proximal, @ 10.5 x 5 mm

47-2488-010-07 Tapa de clavo del hiumero proximal, @ 10.5 x 7.5 mm

47-2488-011-02 Tapa de clavo del himero proximal, @ 11 x 2.5 mm

47-2488-011-05 Tapa de clavo del himero proximal, @ 11 x 5 mm
47-2488-011-07 Tapa de clavo del himero proximal, @ 11 x 7.5 mm
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Informacion de Pedido - Implantes (cont.)

Arandelas

Esterilizado
Producto NUmero de pieza

Descripcion

@ 47-2488-000-04 ANN, Arandela pequefa

47-2488-000-05 ANN, Arandela arana

Informacion de pedido - Instrumentos

Instrumentos estériles
Estéril No estéril
NUmero de pieza NUmero de pieza
110035668 110035667
110035651 110035650

Cajas
No estéril
NUmero de pieza

110037243
110038114
110038115
110038118
110038119
110039053
110031221

Desechables
NUmero de Parte

110037237
110035664
290.20.280
290.25.280

Descripcioén
Affixus, Guia de bola nariz del himero
Affixus, Taladro calibrado del hiimero, 3.3 mm

Descripcion

Funda de instrumentos del himero de Affixus
Funda del Sistema proximal de Affixus
Bandeja del Sistema proximal de Affixus
Funda general de instrumentos de Affixus
Affixus, Bandeja de Instrumentos Generales
Tapa de Medio Tamafio

Tapa de Tamafo Completo

Descripcion

Affixus, Fresa de Clavo de Himero Proximal, 2.5 x 280 mm, 10.5 mm
Affixus, Fresa de Clavo de Himero Proximal, 2.5 x 280 mm, 11.0 mm
Alambre de Kirschner con Punta de Trécar @ 2 mm, 280 mm
Alambre de Kirschner Punta de Trécar, @ 2.5 mm, 280 mm
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Informacion de pedido (cont.)

Plantillas de rayos X

Descripcion Plantilla de rayos X de clavo corto proximal de ANN Plantilla de rayos X de clavo largo proximal de ANN
Aumento 115% 115%

NUmero de parte 110037415 110037416

Producto
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Informacion de pedido - Bandejas

l [

Al

Bandeja de instrumentos generales AFFIXUS Natural Nail - 110038119

lll!lllllii’ 'Iflllllllllllil—

Descripcion de la etiqueta

A
B

I/ | ™ m| O

x| = =

Fresa Monobloc Hudson de 8 mm

Fresa modular Hudson de nitinol de 470 mm
Cabezal de fresa modular de 9,0 mm

Cabezal de fresa modular de 9,5 mm

Cabezal de fresa modular de 10,0 mm

Cabeza de fresar modular de 10,5 mm

Cabeza de fresar modular de 11,0 mm

Cabeza de fresar modular de 11,5 mm

Cabeza de fresar modular de 12,0 mm

Affixus, calibrador de profundidad de tornillo, largo

Affixus, calibrador de profundidad de clavo del himero

Llave de pernos del sistema de clavos natural Zimmer 11 mm hexagonal
Sistema de clavo natural Zimmer, mazo ranurado
Affixus, manga de taladro del himero, 3,3 mm
Affixus, Trocar del hiumero, 3.3 mm

Affixus, Aguja/ canula de tornillo del himero, 8 mm
Affixus, Manga de clavija del himero, 2.5 mm

Affixus, Manga de clavija Miss-A-Nail del himero proximal, 2.5 mm

Cantidad
1

AP IRPIRPRPIRPRIRPRRPR R R R

Ndmero de parte
2810-02-080
2810-02-470
2810-04-090
2810-04-095
2810-04-100
2810-04-105
2810-04-110
2810-04-115
2810-04-120
110035648
110035649

00-2490-031-05
00-2490-032-05

110035640
110035642
110035641
110035643
110035644
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Informacion de pedido - Bandejas (cont.)

Caja de instrumentos ANN - 110037243

Descripcién de la etiqueta Cantidad NUmero de parte

A Affixus, Cénula de entrada para himero 1 110035670

B Localizador de punto de inicio 1 110037239

C Affixus, Broca calibrada para humero, 3.3 mm 2 110035650

D Impulsor de guia 1 2810-01-026

E Regla del sistema Zimmer Natural Nail 1 00-2490-000-33
F Punta de trécar para alambre Kirschner, @ 2.5 mm, 280 mm 6 290.25.280

G Pinza para guia con mango en T 1 2810-01-002

H Pinza para guia tipo pistola 1 2810-01-001
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Informacion de pedido - Bandejas (cont.)

Estuche de instrumentos generales ANN - 110038118

Descripcién de la etiqueta Cantidad Numero de parte

A Affixus, Precortador de la corteza del himero proximal 1 110035661

B Affixus, Destornillador para hiimero, HEX, 3.5 mm 1 110035662

C Affixus, Destornillador CoreLock para himero proximal, HEX, 4 mm 1 110035663

D Destornillador hexagonal para tapa de clavo, canulado 1 110037242

E Manija de trinquete estandar ZH 1 110017410

F Alambre de Kirschner con punta de troca @ 2 mm, 280 mm 1 290.20.280

G Manija limitadora de torque, recta 1 27923

H Martillo de percusién 1 00-2255-009-00
| Sistema de ufia natural de Zimmer, funda de proteccién de tejido para Freehand 1 00-2490-074-00
J Affixus, Adaptador de extraccién del himero proximal 1 110035645

K Taladro de focalizacién Freehand del sistema de ufias natural de Zimmer 3,3 mm 1 00-2490-072-33
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Informacion de pedido - Bandejas (cont.)

AFFIXUS Natural Nail Proximal Humerus 1/2 Caja - 110038115

Descripcién de la etiqueta Cantidad Ndmero de pieza
A Affixus, Fresador de entrada del himero proximal, perforacién, 11.0 mm 1 110035652
B Affixus, Fresador de entrada del himero proximal, perforacién, 10.5 mm 1 110037235
C Affixus, Perforacién con clavija del hiimero proximal, 2.5x280 mm, 11.0 mm 1 110035664
D Affixus, Perforacién con clavija del himero proximal, 2.5x280 mm, 10.5 mm 1 110037237
E Affixus, Fresador de entrada del himero proximal, cénico, 11.0 mm 1 110035657
F Affixus, Escariador de Entrada de Himero Proximal, Cénico, 10.5 mm 1 110037236
G Affixus, Perno de Conexién de la Gufa de Orientacién del Himero Proximal 1 110035671
H Affixus, Tornillo de Conexién de la Guia de Orientacién del Himero Proximal 3 110035676
| Affixus, Cabeza de Impactacién de Himero 1 110035647
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Informacion de pedido - Bandejas (cont.)

Caso del Sistema Proximal de Ufas AFFIXUS Natural Nail Bandeja 1/2 - 110038114

Descripcién de la etiqueta Cantidad Ndmero de pieza
A Affixus, Guia de Orientacién del Himero Proximal Mango de Barril 1 110035672
B Affixus, Placa de Guia de Orientacién del Himero Proximal 1 110035673
C Affixus, Brazo Lateral de la Guia de Orientacién del Himero Proximal 1 110035674
D Affixus, Médulo Ascendente de la Guia de Orientacién del Himero Proximal 1 110035675



Dimensiones del implante
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Todo el contenido aqui esté protegido por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de
propiedad intelectual, seglin corresponda, propiedad de o bajo licencia de Zimmer Biomet o sus
afiliadas, a menos que se indique lo contrario, y no debe ser redistribuido, duplicado ni divulgado,
total o parcialmente, sin el consentimiento expreso y por escrito de Zimmer Biomet.

Este material estd destinado a profesionales de la salud. Se prohibe la distribucién a cualquier otro
destinatario. Para informacién sobre el producto, incluidas indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones, posibles efectos adversos e informacién para el asesoramiento al
paciente, consulte las Instrucciones de Uso (IFU) y www.zimmerbiomet.com. Una copia electrénica de
las Instrucciones de Uso (elFU) y de esta Técnica Quirlrgica puede obtenerse en el sitio web del
Servicio de Etiquetado Electrénico de Zimmer Biomet (E-labeling): https://labeling.zimmerbiomet.com

Zimmer Biomet no practica la medicina. Esta técnica fue desarrollada en conjunto con
profesionales de la salud. Este documento estd destinado a cirujanos y no esta destinado a
personas no especializadas. Cada cirujano debe ejercer su propio juicio independiente en el
diagndstico y tratamiento de cada paciente, y esta informacién no pretende reemplazar la
formacién integral que han recibido los cirujanos. Como en todos los procedimientos quirdrgicos,
la técnica utilizada en cada caso dependera del criterio médico del cirujano como el mejor
tratamiento para cada paciente. Los resultados variardn segun la salud, el peso, la actividad y
otras variables. No todos los pacientes son candidatos para este producto y/o procedimiento.
Precaucién: La ley federal (EE. UU.) restringe este dispositivo a la venta por o bajo prescripcién
de un cirujano. Sélo con receta.

Verifique las autorizaciones de producto en su pais y consulte las Instrucciones de Uso especificas del
producto.

©2020, 2024 Zimmer Biomet

Para el Manual de Instrucciones de Cuidado, Limpieza, Mantenimiento y Esterilizacién consulte
el 3455.

Para instrucciones de desmontaje (cuando corresponda) consulte el Manual de
Desmontaje 1258.

Si se detecta dafio o desgaste en los instrumentos, consulte el Manual de Vida Util de
Instrumentos Reutilizables 1219.

M Fabricante legal

Zimmer Switzerland
Manufacturing GmbH Sulzerallee
8, 8404 Winterthur, Suiza €
Teléfono +41/ (0) 58 854 80 00 2797
Fax +41/(0) 52 244 86 70

El marcado CE en una Técnica Quirdrgica
no es vélido a menos que haya un

. marcado CE en la etiqueta del producto.
ZIMMER BIOMET e e T500 west

H i Los productos con esta técnica
MOVIng YOU Forwa rd gg;gﬁig;o\g:?advo Indiana quirdrgica estén bajo el control de
L i ) disefio de varios fabricantes. Consulte
Teléfono 574-267-6131 el etiquetado del producto de cada
dispositivo para conocer el fabricante
legal.
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